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         Szczecin, dnia 30.09.2020 r. 

 

Dotyczy: Dostawa urządzenia do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA i RNA 

Znak (numer referencyjny) przetargu: ZP/WKŚiR/246/2020 

  

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

 

Sekcja I. Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W toku postępowania na podstawie art. 38 ust. 1 PZP, do Zamawiającego wpłynęły zapytania do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść wniesionych zapytań oraz udzielone ze strony 

Zamawiającego odpowiedzi przedstawiają się następująco: 

 

1. Czy Zamawiający w miejsce wymaganych dokumentów w ramach kryterium „Dodatkowe 

parametry techniczne” dopuści karty katalogowe/materiały informacyjne Wykonawcy 

zawierające dane urządzenia podlegające punktacji, w języku polskim przygotowane w oparciu 

o oryginalne dokumenty Producenta? Pragniemy zauważyć, że oryginalne dokumenty 

Producenta są dostępne w języku angielskim i nie jest możliwe dostarczenie oryginalnych 

dokumentów Producenta w języku polskim. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentów producenta w języku angielskim 

zawierających dane pokazujące, że urządzenie do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA 

i RNA posiada właściwość/właściwości podlegające punktacji na podstawie działu XIII ust. 12 SIWZ 

(zob. również dział XIII ust. 13 - 15 SIWZ). 

 

W wyniku wskazanej zmiany SIWZ aktualna treść:  
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Działu X ust. 14 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

W przypadku ubiegania się o przyznanie ofercie punktów w ramach kryterium „Dodatkowe 

parametry techniczne” zalecane jest przedłożenie wraz z ofertą (najpóźniej w terminie 

wyznaczonym na składanie ofert) specyfikacji technicznych czy innego rodzaju podobnych 

dokumentów producenta zaoferowanego urządzenia do wysokoprzepustowego 

sekwencjonowania DNA i RNA w języku polskim lub języku angielskim zawierających dane 

pokazujące, że urządzenie do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA i RNA posiada 

właściwość/właściwości podlegające punktacji na podstawie działu XIII ust. 12 SIWZ (zob. również 

dział XIII ust. 13 - 15 SIWZ). 

 

Działu X ust. 19 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą wymagają złożenia w języku polskim. Wymogu języka 

polskiego nie będą naruszać treści podane jako nazwy własne, jak też nazwy i inne określenia 

dopuszczone zgodnie z obowiązującą ustawą o języku polskim. Jeżeli wskazane dokumenty 

sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język polski 

z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego działu oraz Działu XIII ust. 13 SIWZ. 

 

Działu XIII ust. 13 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

W celu przyznania badanej ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium „Dodatkowe 

parametry techniczne” zalecane jest przedłożenie wraz z ofertą (najpóźniej w terminie 

wyznaczonym na składanie ofert) specyfikacji technicznych czy innego rodzaju podobnych 

dokumentów producenta zaoferowanego urządzenia do wysokoprzepustowego 

sekwencjonowania DNA i RNA w języku polskim lub języku angielskim zawierających dane 

pokazujące, że urządzenie do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA i RNA posiada 

właściwość podlegającą punktacji na podstawie ust. 12 powyżej. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przestąpienie do wykonania Usług Gwarancji każdorazowo nie 

później niż w ciągu 3 dni roboczych od wezwania z uwzględnieniem zdalnej diagnozy? Dla 

oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do 

określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista 

wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje dłuższy czas na 

przystąpienie do wykonywania Usług Gwarancji niż proponowany przez Wykonawcę. Zgodnie z § 
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9 ust. 4 ppkt.5) załącznika nr 6 SIWZ Wzór umowy  Personel Serwisowy przystąpi do wykonywania 

Usług Gwarancji każdorazowo nie później niż w ciągu 5 dni od wezwania do wykonania tych 

czynności ze strony Kupującego (wskazany okres nie biegnie w soboty, niedziele i inne dni 

ustawowo wolne od pracy). Za czynność przystąpienia do wykonywania napraw rozumiane będzie 

przyjęcie zgłoszenia (wezwania) Kupującego i przyjazd Personelu Serwisowego w Miejsce 

Dostarczenia Sprzętu, przy czym przyjazd w to miejsce nie będzie wymagany, jeżeli 

Sprzedawca/Gwarant, nie później niż w wyżej wskazanym terminie 5 dniowym (nie licząc, sobót, 

niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) wykona Usługi Gwarancji zdalnie. 

 

3. Prosimy o usunięcie wymogu dostarczenia aparatu zastępczego. Pragniemy zwrócić uwagę, że 

w przypadku tak zaawansowanych urządzeń oferowanie urządzenia zastępczego nie jest ogólnie 

przyjętą praktyką i stanowi bardzo wysoki dodatkowy koszt dla Wykonawcy. Dodatkowo, z 

uwagi na czasochłonne procedury instalacyjne - konieczność kalibracji urządzenia oraz 

przeprowadzenia reakcji testowej przed oddaniem go do użytku - dostarczenie urządzenia 

zastępczego nie byłoby efektywnym rozwiązaniem. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dostarczenie sprzętu zastępczego ma na celu ochronę interesu Zamawiającego i z punktu widzenia 

Zamawiającego jest bardzo efektywne. Jeśli urządzenie będzie służyło realizacji prac badawczych, 

których termin jest określony, to dłuższy przestój np. 1-2 miesiące, może skutkować brakiem 

wykonania określonych działań i uzyskania wyników w wymaganym terminie. W okresie przestoju 

trwającego dłużej niż 10 dni Zamawiający może zgodzić się na alternatywne rozwiązanie 

polegające na wykonaniu, określonych analiz przez Wykonawcę (jeśli posiada takie urządzenie na 

swoim stanie i możliwości techniczne i umiejętności do ich wykonania) lub przez inny podmiot na 

koszt Wykonawcy (przez analizę rozumiemy sam proces sekwencjonowania dostarczonej przez 

Zamawiającego biblioteki). Zakres i liczba analiz do wykonania będzie zgodna z harmonogramem 

dostarczonym przez Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę, że kupowany sprzęt będzie przez 

Zamawiającego wykorzystywany w kosztochłonnych projektach badawczych i innych działaniach 

obwarowanych umowami przewidującymi kary finansowe za nieterminowość działań. Długotrwały 

przestój urządzenia znajdującego się na gwarancji może nie zostać uznany za wystarczające 

usprawiedliwienie braku terminowości w wykonaniu badań, a tym samym naraża Zamawiającego 

na potencjalne straty finansowe. Tym samym zamawiający nie może wyrazić zgody na brak 

zabezpieczenia w tym zakresie ze strony Sprzedawcy/Gwaranta.  
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W wyniku wskazanej zmiany załącznika nr 6 SIWZ Wzór umowy aktualna treść:  

 

§ 9 ust 4 pkt. 5 Załącznika nr 6 Wzór umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

W przypadku braku możliwości usunięcia wady/naprawy Sprzętu w terminie 10 dni licząc od dnia 

przystąpienia do wykonywania Usług Gwarancji, Sprzedawca na okres naprawy dostarczy 

Kupującemu na swój koszt Sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych i stopniu 

zużycia od Sprzętu zastępowanego, w następnym dniu roboczym po upływie ww. 10 dni (nie licząc, 

sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy). W okresie przestoju trwającego dłużej 

niż 10 dni (nie licząc, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) Sprzedawca zamiast 

dostarczenia Sprzętu zastępczego może samodzielnie wykonać określone analizy (jeśli posiada 

takie urządzenie na swoim stanie i możliwości techniczne i umiejętności do ich wykonania) lub 

powierzyć ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt Sprzedawcy. Przez analizę jest rozumiany 

sam proces sekwencjonowania dostarczonej przez Kupującego biblioteki. Zakres i liczba analiz do 

wykonania będzie zgodna z harmonogramem dostarczonym przez Kupującego. 

4. Sekwenatory NGS są urządzeniami o znacznym stopniu złożoności konstrukcji. Czas 

przewidziany przez Zamawiającego na skuteczne usunięcie usterek i wad jest zbyt krótki, 

ponieważ częstokroć naprawa urządzenia wymaga zastosowania długotrwałych procedur 

kalibracyjnych a jej poprawność musi zostać potwierdzona przeprowadzeniem odpowiedniej 

reakcji testowej trwającej nawet kilka dni. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje 

maksymalny czas naprawy niewymagającej wymiany części zamiennych 15 dni roboczych oraz 

20 dni roboczych w przypadku konieczność sprowadzenia części z zagranicy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 

 

W wyniku wskazanej zmiany załącznika nr 6 SIWZ Wzór umowy aktualna treść:  

 

§ 9 ust. 5 Załącznika nr 6 Wzór umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

Personel Serwisowy ukończy Usługę Gwarancji, w tym usunie wadę (czy w inny sposób wykona 

naprawę) Sprzętu nie później niż w ciągu 15 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło ze strony 

Kupującego wezwanie Sprzedawcy do wykonania Usług Gwarancji (zwane dalej „Zgłoszeniem 

wady”), przy czym w przypadku poważnych napraw lub konieczności sprowadzenia części 

zamiennej czy innego materiału w celu wykonania naprawy z zagranicy, termin na wykonanie 

naprawy wynosić będzie 20 dni od dnia przystąpienia Personelu serwisowego do wykonania 
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naprawy. Wskazane terminy 15 i 20-dniowe nie biegną w soboty, niedziele i inne dni ustawowo 

wolne od pracy. 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrównanie okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu 

rękojmi za wady do zaoferowanego okresu gwarancji? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zrównanie okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu 

rękojmi za wady do zaoferowanego okresu gwarancji.  

 

6. Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzenia umożliwiającego uzyskanie danych w 

formacie FastQ zamiast wymaganego formatu FASTA? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Format FASTA, jest formatem podstawowym używanym w bioinformatyce. Możliwe jest 

dostarczenie danych wynikowych w innym formacie niż FASTA np. Fastq o ile dane te można 

przetransferować do formatu FASTA. Samo urządzenie nie musi mieć możliwości zapisu danych w 

formacie FASTA, jeśli Zamawiający uzyska nieodpłatny i bezterminowy dostęp do oprogramowania 

pozwalającego na transformację danych (program do zainstalowania na komputerach 

Zamawiającego lub bezpłatny dostęp do oprogramowania w chmurze przez cały okres 

użytkowania urządzenia). 

 
7. Czy Zamawiający wymaga, aby poprawność działania urządzenia została potwierdzona 

wykonaniem reakcji testowej czy wystarczające jest wykonanie testów przewidzianych przez 

producenta? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie stawia wymagania jak w zapytaniu. Tym samym zaoferowanie wykonania 

powyższych testów jest dobrowolne (jako rozwiązanie o właściwościach wykraczających poza 

wymagane minimum z SIWZ). Zgodnie z § 4 ust 1 pkt 2 Wzoru umowy Sprzedawca zobowiązuje się 

m.in. do przeprowadzenia pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu, w dniu jego dostarczenia. 

Czynność pierwszego próbnego uruchomienia służyć będzie demonstracji poprawności jego 

działania. 

 

8. Czy Zamawiający wraz z urządzeniem do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA i RNA 

wymaga dostarczenia zasilacza UPS? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie określa takiego wymagania, ale Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

sprzętu w komplecie tj. zawierającego elementy niezbędne do jego prawidłowego działania 

(zgodnego z przeznaczeniem wskazanym w załączniku 2 SIWZ Opisie techniczno-zakresowym 

przedmiotu zamówienia). 

 

Sekcja II. Aktualizacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 

Ilekroć odtąd w toku dalszego postępowania mowa będzie o SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia), w tym załączniku nr 6 należy przez to rozumieć SIWZ/załącznik nr 6 SIWZ po wyżej 

wskazanych wyjaśnieniach i modyfikacjach. W szczególności, używane w SIWZ czy w jej załącznikach,  w 

tym załączniku nr 5 SIWZ (Formularz Ofertowy),  czy załączniku nr 6 SIWZ (Wzór Umowy) odwołania się do 

„Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, czy „załącznika nr 6 SIWZ” - oznaczają odtąd Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia lub załącznik nr 6 SIWZ o treści ustalonej modyfikacją SIWZ dokonaną 

powyżej w niniejszym dokumencie.  

 

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 

 

W przypadku złożenia ofert przed niniejszą modyfikacją SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wyjaśnień treści oferty lub jej ewentualnego poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP .  

  

Sekcja III. Termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu 

 

 Mając na uwadze, iż modyfikacje SIWZ dokonane niniejszym pismem mogą wymagać dodatkowego 

czasu na przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert  

w niniejszym postępowaniu. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 6 października 

2020 r. do godz. 12.00. Tym samym nowy termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień  

6 października 2020 r. o godz. 12.30 (miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian). 

 


